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Auswahl der Waage

Fein-/
Analysenwaage 

bis 1,0000g

Präzession-/
Rezepturwaage 

über 1,00g
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Korrektes Waagenmanagement:

Nivellierung -Steht die Waage stabil? (täglich durchführen)

Nivellierung -Ist die Libelle
richtig eingestellt? 

(täglich durchführen)

Cal

Ist die Justierung mit der
„CAL“/„IsoCAL“-Funktion

erfolgt? (täglich durchführen)

Kalibrierung-
Funktionsprüfung mit

externen Prüfgewichten
durchgeführt und Intervall
festgelegt? (wöchentlich -
halbjährlich durchführen) 

Geeicht? (alle 2 Jahre
erneuern)

Mindesteinwaage-/Last bestimmt nach 
DAC/NRF I.2.9.3.? (einmal durchführen)

Dokumentiert!



Über Nacht im Standby-
Modus? CAVE:
Aufwärmzeit!

Relative
Luftfeuchtigkeit

zwischen 45 – 60 %?
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Korrektes Wägenmanagement:

Kleine und leichte
Wägeunterlage gewählt?

Raumtemperatur
zwischen 20 – 25 °C?

Ist die Waage sauber?

Dokumentiert!

Einwaage oberhalb
der Mindesteinwaage? 

Störfaktoren
ausgeschlossen?

z.B. Klimaanlage, offenes
Fenster/offeneTür

Vieraugenprinzip 

In der Mitte des 
Wägetellers wiegen!


